
 

POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o. 
PPNT, ul. Rubież 46, budynek B;  61-612 Poznań 

tel.: +48 (61) 822-73-53, e-mail: laboratorium@polbiotech.pl 
www.polbiotech.pl 

 

Strona 1 z 3 

POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.; ul. Rubież 46, budynek B, 61-612 Poznań, NIP: 972-124-84-79, wpisana do rejestru przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509192. 

Kapitał zakładowy 312.000 zł w pełni opłacony, Reprezentacja: Artur Olesienkiewicz - Prezes Zarządu oraz Albert Stęchlicki - Wiceprezes Zarządu 
 

 

MIKROBIOLOGIA 

instrukcja pobierania próbek 

 

Pojemniki (butelki) na próbki, które Państwo otrzymali są jałowe (wysterylizowane) i gotowe 

do pobrania próbki. 

Proszę ich nie otwierać do czasu pobierania próbki !!! 

Takie naczynia otwiera się tuż przed pobraniem do niej próbki, żeby wcześniej nie doszło do 

wtórnej kontaminacji próbki, np. bakteriami, które są obecne w powietrzu. 

Podczas pobierania próbek należy stosować się do ogólnie przyjętych zasad BHP 

obowiązujących w biogazowni. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią 

wentylację pomieszczeń, w których odbywa się pobieranie, by wyeliminować ryzyko 

oddychania powietrzem zanieczyszczonym biogazem (w tym silnie toksycznym 

siarkowodorem).  Zalecamy stosowanie ubrania ochronnego, rękawic, ochrony oczu i 

dróg oddechowych (przed wdychaniem areozoli). 

 Podczas pobierania próbek należy spełnić jak najwięcej z poniższych wymagań: 

1) Należy zadbać o to, by pobierana próbka była reprezentatywna. Zawartość 

zbiornika/fermentora, z którego będzie pobierana należy wcześniej bardzo dokładnie 

wymieszać. Jeżeli próbka będzie pobierana poprzez system pomp i rur, należy włączyć pompę 

i pozostawić tak na co najmniej kilkanaście minut by instalacja wypełniła się i przepłukała 

zawartością zbiornika, z którego próbkę chcemy pobrać. Jest to szczególnie ważne w 

biogazowniach, w których ta sama pompa i instalacja służy do tłoczenia pofermentu oraz do 

pompowania substratów, które mogą być zakażone bakteriami oznaczanymi podczas badań 

(gnojowca, obornik kurzy, osady ściekowe i wiele innych). 

2) Króciec, z którego jest pobierana próbka również musi zostać nią dobrze przepłukany. 

Należy więc przepuścić przez niego przed pobieraniem, np. do wiadra, przynajmniej 30-40 

litrów cieczy.  

 3) Króciec należy umyć jak najdokładniej ciepłą wodą z detergentem (np. płynem do mycia 

naczyń, mydłem w płynie) i dokładnie wypłukać wodą wodociągową. 

• użyty detergent musi być całkowicie wypłukany; 

• do dezynfekcji króćca można użyć dodatkowo alkoholu etylowego o stężeniu nie 

mniejszym niż 70%; można go dokładnie spryskać alkoholem np. za pomocą butelki z 

rozpylaczem po płynie do mycia szyb.  

• następnie należy opłukać końcówkę króćca gorącą wodą (ok. 100oC) poprzez polanie -
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lub lepiej - zanurzenie na 2-3 minuty; 

 

POBRANIE PRÓBKI: 

1) Przed rozpoczęciem pobierania próbek należy opisać butelki. Należy to zrobić 

niezmywalnym pisakiem, tak, by napis nie starł się z naklejki np. pod strumieniem wody, 

wskutek przecierania ścianek butelki, itp. 

2) Najlepiej pobrać próbkę bezpośrednio z króćca do butelki.  

W warunkach biogazowni mogą być do tego potrzebne dwie osoby: jedna trzyma jedną ręką 

butelkę, otwiera ją drugą ręką - nie odkładając nigdzie zakrętki i podstawia butelkę pod króciec. 

Druga osoba odkręca zawór na króćcu - w taki sposób, by leciał niewielki strumień do butelki i 

po jej napełnieniu zakręca zawór. Osoba trzymająca butelkę jak najszybciej powinna zamknąć 

pojemnik. 

Jeżeli to możliwe pompa nie musi w tym czasie działać, próbka może spływać do butelki 

grawitacyjnie. 

3) Jeżeli z przyczyn technicznych (np. zbyt dużego ciśnienia) nie jest możliwe pobranie w 

sposób wyżej opisany - należy to zrobić - w sposób następujący: 

Pobrać próbkę pofermentu do wiadra, które wcześniej bardzo dokładnie umyto w ciepłej 

wodzie z detergentem i opłukano w wodzie wodociągowej, a następnie przepłukano wodą 

wrzącą.  Przed opłukaniem wiadra wrzątkiem można ewentualnie odkazić jego wnętrze przez 

spryskanie alkoholem etylowym.  

Próbkę należy pobrać przez przelanie z wiadra do butelki. Nie należy zanurzać butelki w 

wiadrze w celu jej napełnienia (na zewnętrznych ściankach butelki są bakterie – które mogą się 

wówczas przedostać do wnętrza).  

 

4) Butelka powinna być wypełniona w 80%-90% (do zaznaczonego poziomu 250 lub 500 ml). 

Należy lekko ścisnąć butelkę przed zamknięciem/zakręceniem - tak by wewnątrz pozostało 

trochę mniej powietrza (powstanie wówczas miejsce na wydzielany przez próbkę gaz). 

Następnie - należy jak najszybciej zamknąć/zakręcić butelką. 

Należy pamiętać, że gdy osoba pobierająca próbkę odkręci butelkę - korek od niej powinna cały 

czas trzymać w ręku albo odłożyć w taki sposób, by wewnętrzna część korka nie zabrudziła się 

(nie stykała z podłożem, ziemią, itp...). Do środka butelki nie mogą się dostać żadne 

zanieczyszczenia. Operacja napełniania butelki powinna przebiec tak sprawnie, jak to tylko 

możliwe, żeby butelka pozostała otwarta jak najkrócej. 
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 5) Bardzo ważne - po szczelnym zakręceniu butelki, jeżeli jest brudna - należy ją na 

zewnątrz umyć zimną wodą wodociągową i schłodzić trzymając przez chwilę pod 

strumieniem zimnej wody. Najlepiej by temperatura spadła do około 4oC. Jeżeli to możliwe – 

dodatkowo proszę schłodzić próbkę w lodówce (nie zamrażać !).  

Schłodzona butelka powinna trafić do pudełka styropianowego z zamrożonymi 

wkładami chłodzącym i zostać do nas wysłana w tym samym dniu, w którym została 

pobrana. Próbka powinna dotrzeć do nas w ciągu około 24h po pobraniu. Im szybciej – 

tym lepiej. 

DODATKOWE WAŻNE WSKAZÓWKI: 

1) Z uwagi na organizację badań w laboratorium do pobrania najlepiej przystąpić na początku 

tygodnia - w poniedziałek lub we wtorek - tak by próbka dotarła do nas najpóźniej we wtorek 

lub w środę. 

 2) Zalecamy, by wcześniej przećwiczyć pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych na 

innej, niejałowej butelce. Wszystkie 5 jałowych butelek, które dostarczono powinny zawierać 

prawidłowo pobrane próbki.   

3) Im dokładniej osoba pobierająca próbki wykona wszystkie wyżej opisane czynności, tym 

większa szansa, że otrzymamy wynik odzwierciedlający stan faktyczny. 

4) Wszystkie zabiegi związane z czyszczeniem i myciem króćców i miejsc pobierania, 

przepłukiwaniem instalacji mają na celu pozbycie się możliwie jak największej liczby bakterii, 

które tam występują i mogłyby zanieczyścić próbkę podczas jej pobierania, wpływając na 

wynik analiz.  

UWAGA! Zgodnie z § 3 Rozporządzenia MRiRW z dnia 9 sierpnia 2024, próbki do badań z 

obszaru regulowanego prawnie, których wyniki okazywane są później organom kontrolującym 

(np. WIOŚ czy lekarza weterynarii) muszą zostać pobrane metodą akredytowaną, przez 

próbkobiorcę posiadającego stosowne uprawnienia. W przeciwnym razie wyniki badań mogą 

zostać podważone. Dotyczy to próbek pofermentu o statusie produktu pofermentacyjnego, 

środka poprawiającego właściwości gleby i nawozu organicznego. Odpady o kodach 19 06 05 

lub 19 06 06 według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie 

procesu odzysku R10 powinny spełniać wymagania określone dla nawozów, a więc również 

powinny zostać pobrane metodą akredytowaną.  

Usługę akredytowanego pobierania próbek wycenimy indywidualnie na Państwa życzenie. 

Koszt będzie zależny od odległości między laboratorium a biogazownią oraz czasu pracy 

próbkobiorcy. Ze względu na ograniczoną dyspozycyjność próbkobiorców, warto umówić się 

na pobranie próbki z możliwie dużym wyprzedzeniem. 


